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DIRETORIA ADMINISTRATIVA                              	
SUPERINTENDÊNCIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONTRATOS E PAGAMENTOS
TERMO DE REFERÊNCIA
Considerando as disposições da Lei n° 14.133/2021 e suas posteriores alterações e dos Decretos municipais nos 936/2022 e 937/2022, bem como conforme exposto e fundamentado no Estudo Técnico Preliminar às fls. 07/21, a Fundação Estatal de Saúde de Maricá – FEMAR, realizará processo licitatório através do procedimento de Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando registrar preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES para: Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada e Atenção Psicossocial, a fim de atender as necessidades da Fundação Estatal de Saúde de Maricá – FEMAR.
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6.º, XXIII,’A’ DA LEI N.º 14.133/2021
1.1. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de equipamento médico-hospitalares para: Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada e Atenção Psicossocial, a fim de atender às necessidades da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (FEMAR), nos termos da tabela e descrições abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
	Item
	Unidade de medida
	Catmat
	Descrição
	Especificação
	Quant

	1
	Unidade
	482045
	Foco refletor ambulatorial
	Lâmpada Halógena de no mínimo 20 Watts (vida-longa); Luz fria; Haste flexível; Altura variável; Base com aproximadamente 5 rodízios para maior estabilidade; Corpo em metal esmaltado; Pintura Epóxi; Voltagem: 110 ou 220 Volts
	176

	2
	Unidade
	246783
	Negatoscópio
	1 (um) corpo aço carbono com rolete em inox, fabricado com chapa de aço carbono, acabamento com pintura eletrostática, rolete peça de fixação da radiografia em inox , parte frontal em acrílico translúcido cor branco leitoso, para iluminação são utilizadas no mínimo 4 lâmpadas fluorescentes de 15 w acionadas por reator eletrônico, luminância aproximada de 1500 nits e acendimento através de interruptor, destinado para visualização de radiografias tradicionais ou digitais, área de leitura mínima: 35 x 43 cm (filmes de 13x18 a 35x43 cm), medidas aproximadas do negatoscópio: CxAxlL 44 x 54 x 14 cm.
	132

	3
	Unidade
	405842
	Biombo
	Em armação tubular, aço esmaltado, pés com ponteira, três faces com rodízio, pintura eletrostática pó base epóxi, tecido resistente na cor bege.
	201

	4
	Unidade
	407737
	Braçadeira para injeção
	Altura Regulável construída em tubos de aproximadamente 7/8″ X 0,9 mm; base em quadripé tubular; Haste inox em tubo de aproximadamente 3/4″ e apoio de braço em chapa aço inox de aproximadamente 0,75 mm; Altura mínima: 0,80 m; Altura máxima: 1,16 m
	96

	5
	Unidade
	436702
	Cadeira para coleta de sangue
	Estrutura tubular quadrada em aço; assento estofado com regulagem de altura, pés protegidos por ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática em pó.
	61

	6
	Unidade
	374241
	Escada hospitalar
	2 (dois) degraus estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante. Pintura eletrostática a pó “Epóxi”. Dimensões mínimas: 0,46 m largura x 0,48 m profundidade x 0,35 m altura x 0,20 m altura 1º degrau.
	256

	7
	Unidade
	364278
	Mesa de mayo
	Armação cromada, altura regulável por “borboleta”, bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anti-cortante), 32 x 50cm (P x L), rodízios de aproximadamente 2 “de diâmetro.
	159

	8
	Unidade
	407726
	Suporte de soro haste
	Confeccionada em tubo de aço inoxidável de aproximadamente ø 5/8 x 1,20 mm com 4 ganchos de ø 3/16, regulagem de altura através de mandril de aperto rápido. Coluna: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de aproximadamente ø 7/8" x 1,20 mm Base: Confeccionada em tubos de aço inoxidável de aproximadamente 25 x 25 x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de ø 2". Dimensões mínimas: Base: 0,50 x 0,50 / (C x L) altura mín.: 1,50 altura máx.: 2,30 (A) Peso: 4 Kg.
	89

	9
	Unidade
	431085
	Suporte para caixa de material perfurocortante
	Em tamanho compatível com a caixa 13 litros.
	186

	10
	Unidade
	477927
	Suporte para caixa de material perfurocortante
	Em tamanho compatível com a caixa 7 litros.
	62

	11
	Unidade
	421119
	Cadeira de rodas adulto
	Tem alumínio aeronáutico; Estrutura dobrável em duplo X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em nylon acolchoado; Almofada em espuma injetada; Rodas traseiras de aproximadamente 24”, em alumínio com pneus infláveis; Protetores de raios; Rodas dianteiras de aproximadamente 6” maciças, com garfos injetados em nylon; Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas “quick release”; Freios bilaterais reguláveis; Apoios de pés articuláveis; rebatíveis; removíveis e reguláveis em altura; Apoio de braços.
	116

	12
	Unidade
	418804
	Cadeira de rodas para obeso
	Fabricada em aço-carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro aproximado de 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro aproximado de 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Largura do Assento aproximado: 50 cm; Profundidade do Assento aproximado: 47 cm; Altura Encosto aproximado: 40 cm; Altura do Assento ao Chão aproximado: 50 cm; Comprimento Total da Cadeira aproximado: 100 cm; Largura Total Aberta aproximado: 72 cm; Largura Total Fechada aproximado: 32 cm; Altura do Chão à Manopla aproximado: 87 cm; Peso da Cadeira aproximado: 18 kg; Capacidade Máxima de Peso aproximado: 120 kg; Altura do Chão ao AP de Braço aproximado: 69 cm; Altura do Assento ao AP de Braço aproximado: 20 cm.
	49

	13
	Unidade
	445191
	Lanterna clínica
	Alta performance com iluminação LED 3V; confeccionada em metal leve de alta qualidade; acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência; alimentação através de duas pilhas AAA (inclusas); Luz de LED de aproximadamente 3000K ("branca quente");
	411

	14
	Unidade
	252029
	Fita métrica
	Material inelástico destinada para a medição de perímetros corporais. Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização. Com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala numérica em centímetros.
	392

	15
	Unidade
	427497
	Adipômetro (plicômetro)
	Portátil destinado a medir a espessura do tecido adiposo em dobras cutâneas: triciptal, subescapular, axilar média, supra-ilíaca, abdominal, biciptal, torárica, supra-espinal, Panturrilha Medial E Coxa. Especificações técnicas mínimas necessárias: 1) Display digital para leitura do valor; 2) Alimentado por bateria; 3) Sensibilidade de aproximadamente 0,1 mm; 4) Amplitude aproximada de pelo menos 60 mm; 5) Botão para travamento do display; O equipamento deverá vir acompanhado dos seguintes itens: 6) Manual operacional; 7) Todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e para atender ao descritivo técnico e às suas especificações; 8)
	45

	16
	Unidade
	442452
	Antropômetro horizontal (infantômetro)
	Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis. escala numérica com indicação de dezena (em números maiores) a cada 10 cm. cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte. Acompanhado de manual de instrução em português
	150

	17
	Unidade
	465768
	Estadiômetro compacto fixo
	Equipamento destinado à medição de pessoas. fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização. equipamento específico para fixação em parede. deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica. cursor (parte móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento. Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição. Deve vir acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português.
	135

	18
	Unidade
	442567
	Estadiômetro horizontal portátil
	Para medição da altura de pacientes acamados fabricado em plástico abs, leve, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. Com manual em português.
	86

	19
	Unidade
	442508
	Balança pediátrica
	Tipo digital para medidas antropométricas, com gabinete em plástico ABS injetado, com resistência e durabilidade. Concha anatômica em polipropileno, com Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Display LCD (cristal líquido). Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, Dispensando proteções adicionais, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima) e Impressão, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, Capacidade de pesagem 25 kg.
	153

	20
	Unidade
	–
	Balança de plataforma digital com rampa incorporada
	Voltada para pesagem de pessoas cadeirantes com capacidade de pesagem de 500 kg. Em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 6 dígitos. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés e cadeiras de rodas constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático. Plataforma com, no mínimo 93 cm de largura x 83 cm de comprimento, que permita a medição de cadeirantes e grandes obesos confortavelmente. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Acompanhado de manual de instruções em português.
	39

	21
	Unidade
	442491
	Balança para adulto digital
	Com escala antropométrica de 95 a 190 cm em chapa de ferro fundido na cor branca, piso antiderrapante, capacidade de 200 kg, frações de 100 g e pés com borracha sintética.
	160

	22
	Unidade
	372895
	Balança portátil digital
	Com capacidade de 150kg
	59

	23
	Unidade
	432476
	Esfigmomanômetro com pedestal
	Em ferro esmaltado com rodízios, manômetro quadrado, mostrador analógico, escala de 0 a 300mmhg, braçadeiras de nylon com fixação por velcro para uso infantil, adulto e obeso, manguito e tubo de borracha com bomba insufladora (pera) e válvula para descarga de ar, provido de cesto metálico resistente para guarda da braçadeira e pera insufladora. Circunferência de 31 a 39 cm
	131

	24
	Kit
	432464
	Esfigmomanômetro aneroide adulto
	Verificado e aprovado pelo inmetro; manguito com pera em pvc; braçadeira em nylon, com fecho em velcro; acompanha estetoscópio simples; possui estojo para viagem; tamanho da braçadeira: 14 x 51cm; - circunferência de braço recomendada para uso adulto: 18 - 35cm; faixa de medição: 0 - 300mmhg; divisões de 2mmhg; graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerância: +/- 3mmhg; manual em português e certificado de garantia.
	310

	25
	Kit
	432480
	Esfigmomanômetro aneroide obeso
	Verificado e aprovado pelo inmetro; manguito com pera em pvc; braçadeira em nylon, com fecho em velcro; acompanha estetoscópio simples; Possui estojo para viagem; Circunferência de braço recomendada para uso obeso: 31 - 51cm; faixa de medição: 0 - 300mmhg; Divisões de 2mmhg; Graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerância: +/- 3mmhg; Manual em português e certificado de garantia.
	122

	26
	Kit
	432472
	Esfigmomanômetro aneroide infantil
	Verificado e aprovado pelo inmetro; Manguito com pera em pvc; Braçadeira em nylon, com fecho em velcro; Acompanha estetoscópio simples; Possui estojo para viagem; tamanho da braçadeira: 10 x 18cm; - circunferência de braço recomendada para uso infantil; Faixa de medição: 0 - 300mmhg; Divisões de 2mmhg; graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerância: +/- 3mmhg; manual em português e certificado de garantia.
	125

	27
	Unidade
	438922
	Estetoscópio adulto
	Auscultador dupla função, aço inoxidável de alta durabilidade com anel aço inoxidável para sistema de trava do diafragma em PVC atóxico, com sino e anel de PVC atóxico para ausculta pulmonar, modelo adulto, ângulo em alumínio, biauricular em armação metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático através de mola de aço, olivas em formato anatômico em PVC macio e atóxico, tubo duplo em PVC macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa, registro no Ministério da Saúde.
	448

	28
	Unidade
	438923
	Estetoscópio infantil
	Estetoscópio Duplo Inox Pediátrico; Possui dois tipos de auscultadores: Fechado com membrana de plástico rígido (Diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção; Anel e membrana mais confortáveis aos pacientes;
	210

	29
	Kit
	324327
	Kit estesiômetro monofilamentos semmes-weisntein
	Para hanseníase, kit é composto por um conjunto de 07 monofilamentos de nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes.
	116

	30
	Unidade
	441981
	Oxímetro digital
	Uso no dedo, medidor de saturação de oxigênio com estojo e capa de proteção
	275

	31
	Unidade
	272008
	Oto-oftalmoscópio
	Alimentação a pilha, em aço inoxidável, com lente convexa/côncava, lâmpada de iluminação prima, reflexão para distância de 50cm, ajuste mínimo de 0 a 20 d(+), acompanha jogo de espéculos plásticos (mínimo de 05) para uso adulto/infantil e estojo para acondicionamento do aparelho.
	94

	32
	Kit
	445600
	Kit laringoscópio convencional com 10 lâminas
	Componentes: C/10 Lâminas Componentes Adicionais: C/Cabo Tamanho Cabo: Infantil Embalagem*: C/Estojo Material 2: Em Aço Inoxidável Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica
	61

	33
	Kit
	445597
	Kit laringoscópio convencional com 6 lâminas
	Componentes:  C/6 Lâminas Componentes Adicionais: C/Cabo Tamanho Cabo: Adulto Embalagem*: C/Estojo Material 2: Em Aço Inoxidável Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica
	35

	34
	Unidade
	456401
	Reanimador pulmonar manual infantil silicone
	Tipo AMBU. Confeccionado em silicone 100% grau médico capacidade de esterilização por autoclave; balão de silicone. Conexão rotativa, válvula Pop -Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio; para pacientes entre 7 a 30 kg; Balão de silicone 550 ml com válvula Pop -Off, volume de Entrega (volume sistólico): 320 ml; Reservatório: 2700 ml, válvulas e conexões em polisulfona, máscara de silicone pediátrica, todas as peças devem ser isentas de látex e autoclaváveis.
	53

	35
	Unidade
	456399
	Reanimador pulmonar manual adulto
	Tipo ambu, Confeccionado em borracha polivinil, acoplamento externo para máscara de uso adulto segundo Norma Internacional com diâmetro mínimo de 22mm, conector universal com diâmetro mínimo de 15mm para sonda endotraqueal, válvula de escape, balão de borracha auto inflável após ser pressionado, conexão para alimentação de oxigênio, entrada para conexão de bolsa respiratória com válvula, máscara com bojo transparente, coxim anatômico, esterilização por desinfecção líquida ou óxido de etileno;
	53

	36
	Unidade
	415898
	Multinebulizador elétrico
	Composto de 04 (quatro) unidades com possibilidade de uso individual ou simultâneo. motor compacto, monofásico de 1/5 hp ventilado, compressor de pistão oscilante isento de lubrificação, vazão de ar livre de 34 litros/min, partículas de 0,5 a 8 microns, terminais de saída com válvulas especiais que permitam a conclusão individual sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. acompanhado de mangueiras e máscaras, 110 volts.
	57

	37
	Unidade
	454855
	Cardiotocógrafo - Feto único
	Modelo p/ feto único. Com no mínimo 03 (três)     transdutores para monitoramento da gestação, marcação automática para movimento fetal, velocidade de impressão com ajustes. Ajuste: painel controle digital c/ tela gráfica, componente 1:1 transdutor contração. uterina materna toco, componente 2:1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3:1 marcador movimento fetal, componente 4:c/ cintas, outros componentes: c/ impressora integrada, adicionais: c/ memória interna.
	53

	38
	Unidade
	454854
	Cardiotocógrafo - feto gemelar
	Modelo p/ feto gemelar. Com no mínimo 03 (três) transdutores para monitoramento da gestação, marcação automática para movimento fetal, velocidade de impressão com ajustes. Ajuste: painel controle digital c/ tela gráfica, componente 1:1 transdutor contração. uterina materna toco, componente 2:1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3:1 marcador movimento fetal, componente 4:c/ cintas, outros componentes: c/ impressora integrada, adicionais: c/ memória interna.
	4

	39
	Unidade
	304895
	Eletrocardiógrafo digital
	3 (três) canais, atualizável, que proporcione diagnóstico rápido e preciso e possibilite o armazenamento de exames na memória em formato digital, permitindo a transferência para computadores. baixo peso, estrutura compacta e bateria com autonomia para, no mínimo, 3 horas e 200 exames. display de cristal líquido que permita a exibição contínua das informações do paciente e exame. comunicação wireless com pc permitindo a transferência de exames do eletrocardiógrafo para o computador através de interface infravermelho. deve ser provido de software que possibilite visualizar, editar e laudar o exame em computador podendo ainda exportar os exames para pdf. características principais: (1) modos de operação automático, manual e pré programado; (2) impressão em formato multicanal em papel 60mm: 1, 2, 2+r (dii longo) e 3 canais; (3) display de lcd; (4) teclado alfanumérico; (5) papel em rolo ou z-fold; (6) alimentação dupla: rede ac 110/220v e baterias internas recarregáveis com capacidade para 200 exames; (7) armazenamento do último exame, permitindo cópias adicionais; (8) impressão da data, hora, ajustes do eletrocardiógrafo e informações relativas aos exames opcionais; (9) memória para 20 exames completos; (10) detecção e análise de arritmias; (11) análise da variabilidade da frequência cardíaca; (12) digitalização do ecg e arquivamento em pc; (13) transferência em tempo real para o pc, com análise interpretativa.
	81

	40
	Unidade
	378095
	Equipamento para teste emissão otoacústica
	Adicionais: Filtros Digitais, Bandas Programáveis (2,3,4 Bandas)
Módulo: Triagem Auditiva Neonatal, Estímulo Transiente
Outros Componentes: Lcd, Resposta Por Frequência, Memória 300 Exames
Composição: Baterias Recarregáveis, Software Instalação, Olivas
Acessórios: Conexão Impressão Wireless Ou Usb, Com Computador
	45

	41
	Unidade
	276457
	Doppler venoso portátil
	Modelo portátil, utilizado no diagnóstico e monitorização de pulsações de difícil percepção e baixa pressão sanguínea. Possibilita diagnóstico de trombose venosa profunda, localização de vasos para cateterização. Tomada do I.T.B. índice Tornozelo/Braquial, para verificação de doença vascular periférica, auxiliando em diversas cirurgias vasculares. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária tanto para o médico quanto ao paciente. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Registro ANVISA.
	12

	42
	Unidade
	433856
	Detector fetal de mesa
	Com Display Digital, Detector de batimentos cardíacos fetais, com display digital, indicador(es) sonoro e digital de frequência cardíaca, com controle (s) de volume e sensibilidade, escala de 50 à 220 Bpm. Acompanha: Transdutor 2,25 Mhz, suporte para a fixação do Transdutor – Tubo de Gel e Manual. Alimentação: Bivolt. Dimensões aproximadas: 10 x 18 x26 cm e peso de aprox. de 1.400 gramas
	75

	43
	Unidade
	433841
	Detector fetal portátil
	Ciclagem entre 6.000 a 60.000; Frequência entre 2,0 a 2,25 MHz; Display com contador numérico digital; faixa de medida do BCF entre 50 a 240 bpm; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Compartimento para bateria na parte traseira; Bateria de 9 v alcalina; Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v); Dimensões mínimas: (L X P X A) 100 X 33 X 130 mm; Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento.
	52

	44
	Unidade
	373743
	Carro para transporte de cilindro de oxigênio 10 m3
	Carrinho Transporte - Material: Aço - Altura: 110 CM - Aplicação: Transporte De Cilindros - Capacidade: 50 L - Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias - Comprimento: 135 CM - Largura: 42 CM - Características Adicionais: Rodas Dianteira: 6" E Traseira: 3" - Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada
	35

	45
	Unidade
	391237
	Carro para transporte de cilindro de oxigênio 1 m3
	Carrinho Transporte - Material: Tubo Aço - Aplicação: Transporte De Cilindros - Quantidade Rodas: 2 - Características Adicionais: Cilindro 7 L(1m3) /Passante Em Velcro/Rodas Maciça - Tratamento Superficial: Pintura Epóxi
	52

	46
	Unidade
	380906
	Carro de curativos
	Totalmente em aço inoxidável, com balde e bacia com suporte e rodas de aproximadamente 3″, acabamento polido, dimensões aproximadas: 0,75 X 0,45X 0,80. Obs.: incluso balde e bacia em inox. Balde inox de no mínimo: 5000 ml, bacia inox de no mínimo: 32 cm-3100ml.
	48

	47
	Unidade
	600251
	Câmara fria para conservação de vacinas
	Equipamento específico para conservação de imunobiológicos, tipo vertical. capacidade para 120 litros. sistema de comando digital microprocessado, operando na faixa de temperatura entre +2°c a +8°c, em chapas de aço inoxidável. interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto com sistema especial de deslizantes gavetas (04 a 06) construídas totalmente em aço inoxidável. sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída no gabinete interno dotado de gavetas em aço inoxidável e luz interna. Sistemas de alarmes de temperatura alta e baixa, falta de energia elétrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregáveis para funcionamento da parte elétrica durante queda de energia. sistema de refrigeração livre de cfc, dispondo de controlador de temperatura com indicador visual e alarme audiovisual. Funcionamento em 110 volts com estabilizador compatível. Sistema de emergência para falta de energia elétrica com autonomia de funcionamento de no mínimo 24  horas. deve possibilitar total controle e segurança dos produtos armazenados por longos períodos sem energia elétrica comercial. Sistema de discadora à distância para falta de energia elétrica comercial. Registrador gráfico de temperatura contínua de 7 dias. saída serial / data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gráficos por computador. Porta de vidro com sistema antiembaçante, com vedação de borracha e fechamento magnético. equipada com sistema de rodízios com freio diagonal. gavetas ou prateleiras adicionais em aço inoxidável.
	11

	48
	Unidade
	-
	Eletrocautério (bisturi elétrico)
	Aparelho utilizado na maioria dos procedimentos cirúrgicos com a finalidade de coagular, dissecar, cortar e fulgurar os tecidos biológicos; Bisturi eletrônico microprocessado com potência mínima de 300W, com recursos que permita proteger o paciente contra queimaduras. Deve apresentar painel a prova de líquidos. Deve possuir no mínimo as funções monopolar e bipolar.
	15



1.2. As informações constantes na tabela e nos subitens acima contêm a descrição completa dos itens que compõem o objeto do presente processo, bem como a indicação das unidades e quantidades estimadas, em função da utilização provável.
1.3. Trata-se de bem comum, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, conforme definido no art. 6º, XIII da Lei n.º 14.133/2021, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos, tendo como base as especificações usuais de mercado;
1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 881, de 09 de agosto de 2022.
1.5. Na forma exigida pelo Art. 19, §2º da Lei n.º 14.133/2021, é de esclarecer que não foi utilizado o Catálogo Eletrônico de Padronização, instituído por meio da Portaria SEGES/ME n.º 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento, só constam no referido catálogo os itens padronizados água mineral natural sem gás[footnoteRef:1] , café e açúcar[footnoteRef:2]. [1:  Códigos CATMAT n.º 445484 e n.º 445485;]  [2:  Códigos CATMAT n.º 606522, n.º 606523, n.º 606524, n.º 603269 e 463990.] 

1.6. A aquisição de equipamentos médicos hospitalares é enquadrada como continuada, tendo em vista que se trata de necessidade permanente, conforme preconiza o art. 6º, XV da Lei 14.133/2021, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, sendo a vigência plurianual mais vantajosa para o presente objeto. 
1.7. [bookmark: _Hlk107394941]O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, prorrogável por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente. 
1.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, inc. XXIII, alínea “b” da Lei n.º 14.133/2021).
2.1. A presente contratação se fundamenta da necessidade de disponibilizar os equipamentos médico-hospitalares, visando atender a demanda das unidades de saúde sob gestão da FEMAR. Nesse sentido, vale frisar que os referidos equipamentos serão utilizados diretamente na execução das atividades desenvolvidas pelos colaboradores nas redes de Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada e Atenção Psicossocial.
2.2. A contratação desses elementos é essencial para a execução com qualidade e eficiência das atividades inerentes a essas unidades e assim realizar, com êxito, as atribuições conferidas à FEMAR por meio do Contrato de Gestão com o Município de Maricá, por intermédio da Secretária de Saúde.
2.3. Segundo o Regimento Interno atualizado e publicado no Jornal Oficial de Maricá – JOM, edição nº 1459[footnoteRef:3], no dia 05 de junho de 2023, art. 96, inciso VIII, são atribuições da Diretoria de Atenção à Saúde “VIII- Primar pela universalidade, gratuidade, integralidade e equidade das ações e serviços de saúde desenvolvidos pela FEMAR, em conformidade com os princípios do SUS;” e, no entanto, a presente contratação visa facultar os equipamentos primordiais para a promoção dos serviços de saúde a população de forma gratuita. [3:  https://www.marica.rj.gov.br/jom/ed-1459/] 

2.4. A necessidade do presente objeto surge diante dos direitos positivados pelo art. 196 da CRFB/1988, regulamentado pela Portaria GM/MS nº 5, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde, bem como das diretrizes do SUS.
2.5. Desta feita, constatou-se que o fornecimento de equipamentos médico-hospitalares é de grande relevância, considerando que a presente contratação visa obter elementos essenciais para execução com qualidade e eficiência, culminando no pleno atendimento aos pacientes assistidos pelas unidades de saúde geridas pela Fundação Estatal de Saúde de Maricá – FEMAR.
3. [bookmark: _Hlk107395093]DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, e Art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021)
3.1. [bookmark: _Hlk124860528]Os equipamentos médico-hospitalares objeto da presente contratação, visa garantir a continuidade da assistência pelas unidades de Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada e Atenção Psicossocial sob a responsabilidade da FEMAR, com a finalidade de promover o pleno atendimento aos pacientes assistidos por essas unidades, com o intuito de obter elementos essenciais para a execução, com qualidade, eficiência e rapidez, dos serviços e atividades inerentes a essas unidades.
3.2. Além disso, destaca-se que o fornecimento se dará de forma parcelada, conforme a necessidade, visando minimizar os custos desnecessários, bem como garantir que a Administração tenha a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis, na forma autorizada pelo Art. 40, inciso V, alínea b, da Lei nº 14.133, de 2021.
3.3. Os produtos deverão ter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de validade de fabricação, contado a partir da entrega definitiva na FEMAR, se for o caso. Caso a validade seja inferior ao estabelecido, é obrigatória a apresentação de carta de compromisso de troca, onde a empresa se responsabiliza pela troca do produto, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/21)
4.1. No que tange ao equipamento médico-hospitalares, devem ser consideradas os seguintes requisitos: 
Da Sustentabilidade
4. Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que, além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação. 
4. Deve ser dada prioridade, aos produtos reciclados e recicláveis e para bens que considerem compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, consoante ao art. 7º, XI, da Lei n.º 12.305 de 2010 – Lei de Políticas Nacionais de Resíduos sólidos. 
4. Os critérios de sustentabilidade devem abranger cada fase do ciclo de vida do objeto quais sejam: produção (extração, qualidade, embalagem), distribuição, uso e destinação final, na forma prevista no art. 6º, XXIII, “c” da Lei n.º 14.133/21.
4. A Contratada deve responsabilizar-se pela correta destinação final de todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitam de destinação ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias).
4. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente mencionados ao longo deste Termo de Referência, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 
4.5.1. Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que seja dada a prioridade a utilização de materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso); os licitantes devem optar, quando possível, por produtos constituídos por materiais naturais;
4.5.2. Que os materiais não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada pelos Órgãos de Controle.
0. Além disso, a Contratação deverá observar os seguintes requisitos:
0. A Contratada observará a RDC 185/2001, que trata sobre o registro, alteração, revalidação, e cancelamento do registro de produtos médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
0. A Contratada deve observar a RDC nº 546 de 30/08/2021, que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde.
0. A Contratada deve observar a RDC nº 548 de 30/08/2021 que dispõe sobre a realização de ensaios clínicos com dispositivos médicos no Brasil, visam a conformidade dos produtos para saúde pela autoridade de vigilância sanitária por ocasião da inspeção das Boas Práticas de Fabricação, do registro dos produtos na ANVISA ou da fiscalização sanitária dos produtos.
0. Ademais, a contratação visa atender as necessidades e as demandas das unidades de Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada e as unidades de Atenção Psicossocial, bem como as necessidades da Diretoria de Atenção à Saúde da FEMAR, considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, e como requisito da presente contratação as disposições legais (inciso III do §1º do art. 18 da Lei 14.133/2021), como também nas resoluções pertinentes.
Da exigência de amostra
0. Não haverá exigência de amostra na presente contratação.
Da vedação de utilização de marca/produto na execução do objeto
4.2. Salienta-se que as especificações dos itens, objeto deste Termo de Referência, são suficientes à escolha do futuro contratado, certificando ainda, que não há determinação de marca, nem tão pouco importam em cerceamento da competitividade do certame.
Da Subcontratação
0. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
Da Garantia da Contratação
0. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº. 14.133, de 2021, por se tratar de objeto de baixo risco e complexidade, conforme descrito no item 1 – Das Condições Gerais da Contratação deste Termo de Referência.
1. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
[bookmark: _Hlk124755463]Do Prazo e Local de Entrega
5.1. [bookmark: _Hlk132808612]O prazo de entrega dos materiais será de 20 (vinte) dias úteis, contados da comunicação formal da empresa a ser contratada, em remessa única[footnoteRef:4]. [4:  É de salientar que o termo ‘remessa única’ refere-se ao modo de entrega da quantidade de itens estabelecida no contrato decorrente da ata de registro de preços.] 

5.2. [bookmark: _Hlk120017640]Caso não seja possível a entrega no prazo estabelecido no subitem anterior, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior devidamente justificado, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.
5.3. Após a emissão da nota de empenho e comunicação formal da empresa a ser contratada, a entrega do presente objeto deverá ocorrer no Almoxarifado Geral da FEMAR, localizado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, KM 37 – Manoel Ribeiro, Cep: 24.927-420 – Maricá, da 9h às 16h, em dias úteis, quando serão apontados todos os vícios aparentes e remanescentes de sua entrega.
5.4. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e acondicionados de forma a garantir a sua qualidade, sendo transportados com segurança. Toda logística para entrega do objeto da contratação no endereço informado, ficará integralmente por conta da Contratada.
5.5. Os produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se couber), procedência, bem como, demais informações exigidas na legislação pertinente.
Do Recebimento do Objeto
5.6. O recebimento dos produtos deverá observar o artigo 140, inciso II, alíneas a e b da Lei Federal n° 14.133/2021:
a) O recebimento provisório ocorrerá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência;
b) O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade do objeto descrito neste Termo de Referência e consequente aceitação mediante termo de recebimento.
5.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento do objeto, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
5.8. Decorrido o prazo para substituição sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, aplicar-se-ão as sanções previstas no item 16 do presente Termo de Referência.
5.9. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações/quantidades constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos/completados no prazo de 10 (dez) dias úteis, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, na forma do artigo 119 da Lei nº 14.133/2021. 
5.10. O prazo para a solução, pela Contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela FEMAR durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
Da Garantia 
5.11. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, para os itens abaixo descritos, se dará nos seguintes prazos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
	ITEM
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	GARANTIA

	02
	Negatoscópio
	Mínimo de 12 meses

	13
	Lanterna Clínica
	Mínimo de 12 meses

	15
	Adipômetro (Plicômetro)
	12 meses

	18
	Estadiômetro Horizontal Portátil
	Mínimo de 03 anos

	19
	Balança Pediátrica
	Mínimo de 12 meses

	20
	Balança de plataforma digital com rampa incorporada
	Mínimo de 12 meses

	27
	Estetoscópio adulto
	Mínimo de 12 meses

	28
	Estetoscópio infantil
	Mínimo de 12 meses

	35
	Reanimador Pulmonar manual adulto
	Mínimo de 12 meses


5.12. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante. 
5.13. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 1980 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes.
5.14. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
5.15. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 
5.16. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 
5.17. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 
5.18. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada. 
5.19. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante. 
5.20. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 
5.21. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 
5.22. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado. 
5.23. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
Da Embalagem e Transporte
5.24. Os itens que venham embalados deverão ser acondicionados de acordo com as normas de armazenamento, garantindo sua integridade até o momento de sua utilização. 
5.25. Os materiais devem ser transportados em suas embalagens originais acondicionados em embalagem de transporte (de acordo com o fornecedor), respeitando o empilhamento e organização para evitar deterioração.
5.26. A embalagem deve ser inviolável, sem sinais de rompimentos e aberturas, identificada corretamente de acordo com a legislação vigente, de forma a permitir o correto armazenamento e proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da entrega, sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas, marítimos ou aéreos.
5.27. O armazenamento e o transporte dos materiais deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela Anvisa, no que couber. A empresa fornecedora das mercadorias será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais, porventura entregues com defeito, danificados ou não compatíveis com as especificações do presente Termo de Referência.
1. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (Art. 6º, inc. XXIII, alínea ‘f’ da Lei n.º 14.133/2021)
Do Reajuste
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n.º 14.133/2021.
6.2. Após o interregno de um ano os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Da Gestão Contratual
6.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.4. As comunicações entre a FEMAR e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.5. A FEMAR poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.6. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) funcionários a serem designados pela Diretoria Administrativa da FEMAR, na condição de representantes da CONTRATANTE.
6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme Art. 117, caput, da Lei nº 14.133/2021.
6.8.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, recomendando o que for necessário a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
6.8.2. Informar ao gestor do contrato, as ocorrências que demandem a adoção de medidas necessárias e saneadoras, bem como quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;
6.8.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, em caso de descumprimento, informar imediatamente ao gestor do contrato para a adoção das medidas necessárias. 
6.9. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, Art. 119).
6.8. O Gestor do Contrato deverá coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e encaminhar a documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros.
6.9. A Fiscalização técnica deverá acompanhar o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estipulados no edital, para efeitos de pagamento conforme o resultado pretendido pela Diretoria Requisitante.
6.10. A Fiscalização administrativa deverá acompanhar os aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto ao controle do contrato administrativo e às providências tempestivas nos casos de inadimplemento.
6.11. A Fiscalização deverá elaborar relatório final, de que trata a alínea “d”, do inciso VI, do §3º do Art. 174 da Lei nº 14.133/2021, com as informações quanto à execução do contrato, concluindo com as lições aprendidas, como forma de aprimoramento das atividades da FEMAR.

7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o item foi devidamente entregue, mediante a apresentação de documento comprobatório da realização da despesa - Nota Fiscal ou documento equivalente atestado por funcionário designado, contendo a descrição dos itens, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais, mediante depósito em conta bancária indicada pela contratada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.  
7.2. O documento comprobatório da realização da despesa deverá ser emitido pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ apresentado nos documentos de habilitação.
7.3. O pagamento se efetivará após a regular liquidação da despesa, à vista do documento comprobatório da realização da despesa apresentado pelo contratado, atestada por, no mínimo, 02 (dois) funcionários do órgão requisitante, na forma do Art. 55, §3º, inc. III c/c Art. 64, inc. III do Dec. Municipal n.º 936/2022.
7.4. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância impeditiva, a liquidação da despesa ficará pendente e o pagamento sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da Contratante.
8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº 14.133/2021)
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a sua forma eletrônica, por meio do Sistema de Registro de Preços, com adoção do critério de julgamento menor preço por item, pelo modo de disputa aberto.
Da Utilização do Sistema de Registro de Preços
8.2. A escolha do procedimento de Sistema de Registro de Preços visa agilidade nas contratações, tendo em vista que a licitação já estará realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas, os preços e os respectivos fornecedores já estarão definidos. Sendo assim, somente solicitará o fornecimento do objeto, cujo preço foi registrado, quando houver demanda e o fornecedor deverá realizar o fornecimento conforme as condições ajustadas.
8.3. Importante destacar que se justifica a adoção do Sistema de Registro de Preços, uma vez que as contratações futuras se darão por meio de entregas parceladas, cuja definição da demanda não é possível ser previamente quantificada com precisão, visando minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir os custos necessários - hipóteses do Art. 3º, incisos I e II do Decreto Municipal nº 937/2022.
8.4. Ressalta-se, ainda, que em observância ao Decreto Regulamentador n° 937/2022, em seu Art. 12, inciso II, fica convencionado que a quantidade mínima a ser cotada por item é de 10% (dez por cento), uma vez que tal percentual influi diretamente nos valores apresentados e, tratando-se de produto de fácil percepção junto ao mercado, não há motivo que justifique uma cotação em parâmetros abaixo daqueles apontados em sede de Memória de Cálculo.
[bookmark: _Hlk116569811]Dos Órgãos Participantes do Registro de Preços
6.1. [bookmark: _Hlk133238743]Define-se, como órgão participante do Sistema de Registro de Preços a Fundação Estatal de Saúde de Maricá - FEMAR, por meio da Diretoria de Atenção à Saúde, conforme repartição de atribuições estabelecida no Regimento Interno da FEMAR, aprovado pela Resolução n.º 04/2023.
Dos Órgãos Não Participantes do Registro de Preços
8.5. Conforme preconiza o Art. 31 do Decreto Municipal n° 937/2022, é vedado ao órgão gerenciador do Município autorizar a adesão de órgãos e entidades não participantes do Registro de Preços, sejam elas do próprio Município ou de outros entes federativos, na forma do Art. 86, §3º, da Lei nº 14.133/2021.
Da Vigência da Ata de Registro de Preços
8.6. O presente Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada que as condições e o preço permanecem vantajosos, nos termos do Art. 18 do Decreto Municipal n.º 937/2022.
Do Cancelamento do Registro de Preços
8.7. A licitante vencedora terá o seu registro de preço cancelado, a pedido, quando:
8.7.1. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços por ocorrência de caso fortuito ou de força maior; 
8.7.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais.
8.8. A licitante vencedora terá o seu registro de preço cancelado, por iniciativa da CONTRATANTE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando:
8.8.1. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
8.8.2. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
8.8.3. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
8.8.4. não cumprir as obrigações de acordo com a Ata de Registro de Preços; 
8.8.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas Notas de Empenho.
Da Habilitação
8.9. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:
Da Habilitação Jurídica (Art. 66, Lei 14.133/2021)
8.10. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.
8.11. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
8.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
8.13. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
8.14. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
8.15. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
8.16. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz.
8.17. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Da Habilitações fiscal, social e trabalhista (Art. 68, Lei 14.133/2021):
8.18.  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), quando couber.
8.19. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando cabível.
8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
8.22. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
8.23. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
8.24. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.26. [bookmark: _Hlk134085542]Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.
Da Habilitação Técnica (Art. 67, Lei 14.133/2021)
8.27.  Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
a) 01 (um) atestado, no mínimo, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da Licitante, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória, demonstrando que a Licitante fornece(eu) produtos de natureza similar;
b) A fim de comprovar os requisitos acima, a Licitante, caso julgue necessário, poderá encaminhar, juntamente com o atestado, cópias de contratos, Ordens de Fornecimento (devidamente assinadas), Notas de Empenho, Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes;
c) Apresentar registro da empresa junto à ANVISA para comercialização dos produtos constantes deste Termo de Referência;
d) Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE, expedida pelo Ministério de Saúde/ANVISA;
e) [bookmark: _Hlk138226768]Apresentar licença/autorização de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária, emitida pelo órgão competente, dentro do prazo de validade, compatível com sua atividade.
9. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1. Conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP, nos itens cotados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Entretanto, tendo em vista o que estabelece os Arts. 47 a 49 da referida Lei, os itens cotados acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) terão percentual destinado de 20% (vinte por cento), para a participação de ME e/ou EPP’s.
10. DAS EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO
10.1. Será vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, não havendo elementos que justifiquem tal participação no objetivo em apreço. O objeto em questão não se reveste de alta complexidade, tratando-se de simples contratação para aquisição de equipamentos médico-hospitalares. 
11. DAS COOPERATIVAS
11.1. Será vedada a participação de Sociedades Cooperativas, considerando tanto a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 5 de 26 de maio de 2017 c/c Instrução Normativa SEGES/MP nº 98 de 26 de dezembro de 2022, quanto em razão da natureza do objeto a ser contratado.
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Das Obrigações da Contratada
12.1. É de responsabilidade da CONTRATADA:
12.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
12.1.2. Substituir, às suas expensas, os itens que apresentarem vestígios de deterioração ou aparência inadequada, a critério da CONTRATANTE; 
12.1.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de conservação, contendo inclusive resistência das embalagens, data de validade, temperaturas exigidas, não podendo conter a presença de sujidade, material estranho e insetos;  
12.1.4. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento de todo o acordado, inclusive em relação aos prazos previstos, executando o objeto conforme o Termo de referência e suas especificações;
12.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor – Lei n.º 8.078/1990;
12.1.6. Observar os prazos para a execução do fornecimento;
12.1.7. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas;
12.1.8. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação das entregas, apresentando razões justificadas que serão objeto de apreciação pela FEMAR;
12.1.9. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas;
12.1.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
12.1.11. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução do contrato, devendo, portanto, responsabilizar-se por todos os ônus referentes a entrega e/ou execução do serviço à Diretoria Requisitante, na forma da Lei nº 14.133/2021, Art. 121, caput;
12.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à Administração desta Fundação ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela FEMAR, na forma da Lei nº 14.133/2021, Art. 120;
12.1.13. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido;
12.1.14. Acatar as instruções emanadas da fiscalização;
12.1.15. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais.                                   
12.1.16. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato, na forma da Lei nº 14.133/2021, Art. 121, §1º.
Das Obrigações da Contratante
12.2. É de responsabilidade da CONTRATANTE:
12.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
12.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
12.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através dos fiscais de contrato;
12.1.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, incluindo encargos tributários e trabalhistas, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
12.1.6. Designar funcionário, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento contratual, bem como para aprovar a execução do objeto, exercer o acompanhamento e fiscalização do contrato;
12.1.7. Exigir da Contratada, sempre que necessário, a comprovação da manutenção das condições de habilitação e de qualificação exigidas no procedimento de contratação;
12.1.8. Efetuar o pagamento devido, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal/fatura devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e as exigências da contratação;
13. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS
13.1. [bookmark: _Hlk139014845]As propostas apresentadas no certame licitatório deverão ser válidas por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame, na forma do art. 90, §3º da Lei n.º 14.133/2021, a saber:
Art. 90. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.
(...)
§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
14. DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO
14.1.  O valor deverá ser estimado após pesquisa de mercado a ser realizada pela Superintendência de Compras, nos termos do Decreto Municipal n° 936/2022;

15. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. Os recursos orçamentários decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos informados pela Diretoria Financeira, conforme Art. 12°, inciso IV do Decreto n.º 936/2022;
16. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 92, inc. XIV da Lei n.º 14.133/2021)
16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, na forma do item 13;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação inidônea exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
l) praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
16.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
16.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
16.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
16.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.
16.2.4. Multa:
i. moratória de 1% (um por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato;
ii. administrativa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
16.3. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante;
16.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
16.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;
16.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;
16.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;
16.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do Art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
16.6. Na aplicação das sanções serão considerados:
a)	a natureza e a gravidade da infração cometida;
b)	as peculiaridades do caso concreto;
c)	as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d)	os danos que dela provierem para o Contratante;
16.7. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
16.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do Art. 163 da Lei nº 14.133/21.
16.9. [bookmark: _Hlk125532713]As multas serão aplicadas, conforme as infrações cometidas e o nível de gravidade respectivo, indicados nas tabelas a seguir:
TABELA 1
CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES E MULTAS
	NÍVEL
	CORRESPONDÊNCIA
(por ocorrência sobre o valor global do Contratada)

	1 (menor ofensividade)
	0,2%.

	2 (leve)
	0,4%.

	3 (médio)
	0,8%.

	4 (grave)
	1,6%.

	5 (muito grave)
	3,2%.

	6 (gravíssimo)
	4%.


16.10. As gradações dispostas na tabela acima, somadas, limitar-se-ão ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, na forma estabelecida no subitem 16.2.4, alínea “d”.
16.11. Todas as ocorrências contratuais serão registradas pela FEMAR, que notificará empresa a ser contratada.



TABELA 2
INFRAÇÕES E CORRESPONDENTES NÍVEIS
	INFRAÇÃO

	Item
	Descrição
	Nível

	1
	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato sem prévia e expresso acordo do CONTRATANTE.
	6

	2
	Caucionar ou utilizar o Contrato para quaisquer operações financeiras.
	6

	3
	Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de suas obrigações sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE.
	5

	4
	Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos.
	5

	5
	Deixar de relacionar-se com O CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal do Contrato.
	3

	6
	Deixar de se sujeitar à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às orientações do fiscal do Contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados.
	4

	7
	Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais entregues, assim como deixar de substituir imediatamente qualquer material ou objeto que não atenda aos critérios especificados neste termo.
	6

	8
	Não zelar pelas instalações do CONTRATANTE
	3

	9
	Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus empregados quando em serviço.
	6

	10
	Deixar de responsabilizarem-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.
	6

	11
	Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do trabalho.
	6

	12
	Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários identificados e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando ainda as normas internas e de segurança.
	2

	13
	Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação.
	6

	14
	Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.
	2

	15
	Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus prestadores de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a terceiros.
	6

	16
	Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas pelo fiscal do Contrato para efeitos de atestar a entrega dos bens e comprovar regularizações.
	4

	17
	Deixar de resguardar que seus funcionários cumpram as normas internas do CONTRATANTE e impedir que os que cometerem faltas a partir da classificação de natureza grave continue na execução contratual.
	3

	18
	Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou com mal súbito.
	6

	19
	Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades ocorridas, que impeça, altere ou retarde a execução do Contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento.
	5

	20
	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução do objeto.
	5

	21
	Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado.
	3

	22
	Retirar das dependências da FEMAR quaisquer equipamentos ou materiais de consumo sem autorização prévia.
	3

	23
	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
	6


16.12. A inexecução do objeto deste Termo de Referência, total ou parcialmente, poderá ensejar a rescisão contratual, na forma dos artigos 137, 138, 139 e 155 da Lei nº 14.133/2021, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;
16.13. A rescisão unilateral do Contrato a ser firmado poderá ser determinada pela FEMAR, de acordo com o inciso I do Art. 138 da Lei nº 14.133/2021, com as consequências elencadas no Art. 139 do referido diploma legal e sem prejuízo das demais sanções impostas pela lei e por esse Termo de Referência;
16.14. Constituem motivo para rescisão do Contrato, todos os incisos constantes do Artigo 137 da Lei nº 14.133/2021;
16.15. As formas de rescisão estão previstas no Art. 138, Incisos de I a III, da Lei nº 14.133/2021;
16.16. Os casos omissos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
16.17. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita pela Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a III do Art. 137, da Lei nº 14.133/2021, acarreta as consequências previstas nos Incisos II e IV do Art. 156, do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas; nos casos previstos nos Incisos I, II, III, IV e V, § 2º do Art. 137, e, V e VII do mesmo artigo, será observado o disposto no § 2º do Art. 138;
16.18. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
16.19. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;





17. DO FORO
17.1. Ficará eleito o Foro da Comarca de Maricá para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Referência, assim como do Edital de Convocação e do contrato que o sucederão, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maricá, 30 de agosto de 2023.
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Bruna Quaresma de Azevedo
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FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA                              
SUPERINTENDÊNCIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONTRATOS E PAGAMENTOS


ANEXO A
MEMÓRIA DE CÁLCULO

	[bookmark: RANGE!A6]DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÙDE

	ITEM
	UNIDADE DE MEDIDA
	CATMAT
	DESCRIÇÃO
	ESPECIFICAÇÃO
	SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
	SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
	SUPERINTENDÊNCIA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
	TOTAL

	1
	Unidade
	482045
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL
	Lâmpada Halógena de no mínimo 20 Watts (vida-longa); Luz fria; Haste flexível; Altura variável; Base com aproximadamente 5 rodízios para maior estabilidade; Corpo em metal esmaltado; Pintura Epóxi; Voltagem: 110 ou 220 Volts
	121
	52
	3
	176

	2
	Unidade
	246783
	NEGATOSCÓPIO
	1 (um) corpo aço carbono com rolete em inox, fabricado com chapa de aço carbono, acabamento com pintura eletrostática, rolete peça de fixação da radiografia em inóx , parte frontal em acrílico translúcido cor branco leitoso, para iluminação são utilizadas no mínimo 4 lâmpadas fluorescentes de 15 w acionadas por reator eletrônico, luminância aproximada de 1500 nits e acendimento através de interruptor, destinado para visualização de radiografias tradicionais ou digitais, área de leitura mínima: 35 x 43 cm (filmes de 13x18 a 35x43 cm), medidas aproximadas do negatoscópio: CxAxlL 44 x 54 x 14 cm.
	78
	54
	–
	132

	3
	Unidade
	405842
	BIOMBO
	Em armação tubular, aço esmaltado, pés com ponteira, três faces com rodízio, pintura eletrostática pó base epóxi, tecido resistente na cor bege.
	108
	87
	6
	201

	4
	Unidade
	407737
	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO
	Altura Regulável construída em tubos de aproximadamente 7/8″ X 0,9 mm; base em quadripé tubular; Haste inox em tubo de aproximadamente 3/4″ e apoio de braço em chapa aço inox de aproximadamente 0,75 mm; Altura mínima: 0,80 m; Altura máxima: 1,16 m
	54
	42
	–
	96

	5
	Unidade
	436702
	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE
	Estrutura tubular quadrada em aço; assento estofado com regulagem de altura, pés protegidos por ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática em pó.
	36
	25
	–
	61

	6
	Unidade
	374241
	ESCADA HOSPITALAR
	2 (dois) degraus estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante. Pintura eletrostática a pó “Epóxi”. Dimensões mínimas: 0,46 m largura x 0,48 m profundidade x 0,35 m altura x 0,20 m altura 1º degrau.
	96
	154
	6
	256

	7
	Unidade
	364278
	MESA DE MAYO
	Armação cromada, altura regulável por “borboleta”, bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anti-cortante), 32 x 50cm (P x L), rodízios de aproximadamente 2 “de diâmetro.
	112
	47
	–
	159

	8
	Unidade
	407726
	SUPORTE DE SORO HASTE
	Confeccionada em tubo de aço inoxidável de aproximadamente ø 5/8 x 1,20 mm com 4 ganchos de ø 3/16, regulagem de altura através de mandril de aperto rápido. Coluna: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de aproximadamente ø 7/8" x 1,20 mm Base: Confeccionada em tubos de aço inoxidável de aproximadamente 25 x 25 x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de ø 2". Dimensões mínimas: Base: 0,50 x 0,50 / (C x L) altura mín.: 1,50 altura máx.: 2,30 (A) Peso: 4 Kg.
	48
	41
	–
	89

	9
	Unidade
	431085
	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
	Em tamanho compatível com a caixa 13 litros.
	80
	106
	–
	186

	10
	Unidade
	477927
	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
	Em tamanho compatível com a caixa 7 litros.
	16
	40
	6
	62

	11
	Unidade
	421119
	CADEIRA DE RODAS ADULTO
	Tem alumínio aeronáutico; Estrutura dobrável em duplo X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em nylon acolchoado; Almofada em espuma injetada; Rodas traseiras de aproximadamente 24”, em alumínio com pneus infláveis; Protetores de raios; Rodas dianteiras de aproximadamente 6” maciças, com garfos injetados em nylon; Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas “quick release”; Freios bilaterais reguláveis; Apoios de pés articuláveis; rebatíveis; removíveis e reguláveis em altura; Apoio de braços.
	70
	45
	1
	116

	12
	Unidade
	418804
	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO
	Fabricada em aço-carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro aproximado de 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro aproximado de 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Largura do Assento aproximado: 50 cm; Profundidade do Assento aproximado: 47 cm; Altura Encosto aproximado: 40 cm; Altura do Assento ao Chão aproximado: 50 cm; Comprimento Total da Cadeira aproximado: 100 cm; Largura Total Aberta aproximado: 72 cm; Largura Total Fechada aproximado: 32 cm; Altura do Chão à Manopla aproximado: 87 cm; Peso da Cadeira aproximado: 18 kg; Capacidade Máxima de Peso aproximado: 120 kg; Altura do Chão ao AP de Braço aproximado: 69 cm; Altura do Assento ao AP de Braço aproximado: 20 cm.
	35
	12
	2
	49

	13
	Unidade
	445191
	LANTERNA CLÍNICA
	Alta performance com iluminação LED 3V; confeccionada em metal leve de alta qualidade; acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência; alimentação através de duas pilhas AAA (inclusas); Luz de LED de aproximadamente 3000K ("branca quente");
	350
	61
	–
	411

	14
	Unidade
	252029
	FITA MÉTRICA
	Material inelástico destinada para a medição de perímetros corporais. Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização. Com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala numérica em centímetros.
	350
	30
	12
	392

	15
	Unidade
	427497
	ADIPÔMETRO (PLICÔMETRO)
	Portátil destinado a medir a espessura do tecido adiposo em dobras cutâneas: triciptal, subescapular, axilar média, supra-ilíaca, abdominal, biciptal, torárica, supra-espinal, Panturrilha Medial E Coxa. Especificações técnicas mínimas necessárias: 1) Display digital para leitura do valor; 2) Alimentado por bateria; 3) Sensibilidade de aproximadamente 0,1 mm; 4) Amplitude aproximada de pelo menos 60 mm; 5) Botão para travamento do display; O equipamento deverá vir acompanhado dos seguintes itens: 6) Manual operacional; 7) Todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e para atender ao descritivo técnico e às suas especificações;
	35
	10
	–
	45

	16
	Unidade
	442452
	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL (INFANTÔMETRO)
	Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis. escala numérica com indicação de dezena (em números maiores) a cada 10 cm. cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte. Acompanhado de manual de instrução em português
	144
	6
	–
	150

	17
	Unidade
	465768
	ESTADIÔMETRO COMPACTO FIXO
	Equipamento destinado à medição de pessoas. fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização. equipamento específico para fixação em parede. deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica. cursor (parte móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento. Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição. Deve vir acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português
	129
	6
	–
	135

	18
	Unidade
	442567
	ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL
	Para medição da altura de pacientes acamados fabricado em plástico abs, leve, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. Com manual em português.
	84
	2
	–
	86

	19
	Unidade
	442508
	BALANÇA PEDIÁTRICA
	Tipo digital para medidas antropométricas, com gabinete em plástico ABS injetado, com resistência e durabilidade. Concha anatômica em polipropileno, com Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Display LCD (cristal líquido). Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, Dispensando proteções adicionais, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima) e Impressão, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, Capacidade de pesagem 25 kg.
	139
	12
	2
	153

	20
	Unidade
	–
	BALANÇA DE PLATAFORMA DIGITAL COM RAMPA INCORPORADA
	Voltada para pesagem de pessoas cadeirantes com capacidade de pesagem de 500 kg. Em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 6 dígitos. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés e cadeiras de rodas constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático. Plataforma com, no mínimo 93 cm de largura x 83 cm de comprimento, que permita a medição de cadeirantes e grandes obesos confortavelmente. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Acompanhado de manual de instruções em português.
	35
	4
	–
	39

	21
	Unidade
	442491
	BALANÇA PARA ADULTO DIGITAL
	Com escala antropométrica de 95 a 190 cm em chapa de ferro fundido na cor branca, piso antiderrapante, capacidade de 200 kg, frações de 100 g e pés com borracha sintética.
	127
	24
	9
	160

	22
	Unidade
	372895
	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL
	Com capacidade de 150kg
	57
	2
	–
	59

	23
	Unidade
	432476
	ESFIGMOMANÔMETRO COM PEDESTAL
	Em ferro esmaltado com rodízios, manômetro quadrado, mostrador analógico, escala de 0 a 300mmhg, braçadeiras de nylon com fixação por velcro para uso infantil, adulto e obeso, manguito e tubo de borracha com bomba insufladora (pera) e válvula para descarga de ar, provido de cesto metálico resistente para guarda da braçadeira e pera insufladora. Circunferência de 31 a 39 cm
	63
	65
	3
	131

	24
	Kit
	432464
	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO
	Verificado e aprovado pelo inmetro; manguito com pera em pvc; braçadeira em nylon, com fecho em velcro; acompanha estetoscópio simples; possui estojo para viagem; tamanho da braçadeira: 14 x 51cm; - circunferência de braço recomendada para uso adulto: 18 - 35cm; faixa de medição: 0 - 300mmhg; divisões de 2mmhg; graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerância: +/- 3mmhg; manual em português e certificado de garantia.
	228
	76
	6
	310

	25
	Kit
	432480
	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE OBESO
	Verificado e aprovado pelo inmetro; manguito com pera em pvc; braçadeira em nylon, com fecho em velcro; acompanha estetoscópio simples; Possui estojo para viagem; Circunferência de braço recomendada para uso obeso: 31 - 51cm; faixa de medição: 0 - 300mmhg; Divisões de 2mmhg; Graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerância: +/- 3mmhg; Manual em português e certificado de garantia
	95
	26
	1
	122

	26
	Kit
	432472
	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE INFANTIL
	Verificado e aprovado pelo inmetro; Manguito com pera em pvc; Braçadeira em nylon, com fecho em velcro; Acompanha estetoscópio simples; Possui estojo para viagem; tamanho da braçadeira: 10 x 18cm; - circunferência de braço recomendada para uso infantil; Faixa de medição: 0 - 300mmhg; Divisões de 2mmhg; graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerancia: +/- 3mmhg; manual em português e certificado de garantia
	95
	29
	1
	125

	27
	Unidade
	438922
	ESTETOSCÓPIO ADULTO
	Auscultador dupla função, aço inoxidável de alta durabilidade com anel aço inoxidável para sistema de trava do diafragma em PVC atóxico, com sino e anel de PVC atóxico para ausculta pulmonar, modelo adulto, ângulo em alumínio, biauricular em armação metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático através de mola de aço, olivas em formato anatômico em PVC macio e atóxico, tubo duplo em PVC macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa,
registro no Ministério da Saúde.
	304
	135
	9
	448

	28
	Unidade
	438923
	ESTETOSCÓPIO INFANTIL
	Estetoscópio Duplo Inox Pediátrico; Possui dois tipos de auscultadores: Fechado com membrana de plástico rígido (Diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção; Anel e membrana mais confortáveis aos pacientes;
	190
	18
	2
	210

	29
	Kit
	324327
	KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEISNTEIN
	Para hanseníase, kit é composto por um conjunto de 07 monofilamentos de nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes.
	111
	5
	–
	116

	30
	Unidade
	441981
	OXÍMETRO DIGITAL
	Uso no dedo, medidor de saturação de oxigênio com estojo e capa de proteção
	201
	65
	9
	275

	31
	Unidade
	272008
	OTO-OFTALMOSCÓPIO
	Alimentação a pilha, em aço inoxidável, com lente convexa/côncava, lâmpada de iluminação prima, reflexão para distância de 50cm, ajuste mínimo de 0 a 20 d(+), acompanha jogo de espéculos plásticos (mínimo de 05) para uso adulto/infantil e estojo para acondicionamento do aparelho.
	57
	37
	–
	94

	32
	Kit
	445600
	KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 10 LÂMINAS
	Componentes: C/ 10 Lâminas
Componentes Adicionais: C/Cabo
Tamanho Cabo: Infantil
Embalagem*: C/ Estojo
Material 2: Em Aço Inoxidável
Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica
	35
	26
	–
	61

	33
	Kit
	445597
	KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 6 LÂMINAS
	Componentes: C/6 Lâminas Componentes Adicionais: C/Cabo Tamanho Cabo: Adulto
Embalagem*: C/ Estojo Material 2: Em Aço Inoxidável - Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica
	35
	–
	–
	35

	34
	Unidade
	456401
	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL SILICONE
	Tipo AMBU. Confeccionado em silicone 100% grau médico capacidade de esterilização por autoclave; balão de silicone. Conexão rotativa, válvula Pop -Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio; para pacientes entre 7 a 30 kg; Balão de silicone 550 ml com válvula Pop -Off, volume de Entrega (volume sistólico): 320 ml; Reservatório: 2700 ml, válvulas e conexões em polisulfona, máscara de silicone pediátrica, todas as peças devem ser isentas de látex e autoclaváveis.
	27
	26
	–
	53

	35
	Unidade
	456399
	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO
	Tipo ambu, Confeccionado em borracha polivinil, acoplamento externo para máscara de uso adulto segundo Norma Internacional com diâmetro mínimo de 22mm, conector universal com diâmetro mínimo de 15mm para sonda endotraqueal, válvula de escape, balão de borracha auto inflável após ser pressionado, conexão para alimentação de oxigênio, entrada para conexão de bolsa respiratória com válvula, máscara com bojo transparente, coxim anatômico, esterilização por desinfecção líquida ou óxido de etileno;
	27
	26
	–
	53

	36
	Unidade
	415898
	MULTINEBULIZADOR ELÉTRICO
	Composto de 04 (quatro) unidades com possibilidade de uso individual ou simultâneo. motor compacto, monofásico de 1/5 hp ventilado, compressor de pistão oscilante isento de lubrificação, vazão de ar livre de 34 litros/min, partículas de 0,5 a 8 microns, terminais de saída com válvulas especiais que permitam a conclusão individual sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. acompanhado de mangueiras e máscaras, 110 volts.
	32
	25
	–
	57

	37
	Unidade
	454855
	CARDIOTOCÓGRAFO - Feto único
	Modelo p/ feto único. Com no mínimo 03 (três) transdutores para monitoramento da gestação, marcação automática para movimento fetal, velocidade de impressão com ajustes. Ajuste: painel controle digital c/ tela gráfica, componente 1:1 transdutor contração. uterina materna toco, componente 2:1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3:1 marcador movimento fetal, componente 4:c/ cintas, outros componentes:c/ impressora integrada, adicionais:c/ memória interna.
	35
	18
	–
	53

	38
	Unidade
	454854
	CARDIOTOCÓGRAFO - Feto Gemelar
	Modelo p/ feto gemelar. Com no mínimo 03 (três) transdutores para monitoramento da gestação, marcação automática para movimento fetal, velocidade de impressão com ajustes. Ajuste: painel controle digital c/ tela gráfica, componente 1:1 transdutor contração. uterina materna toco, componente 2:1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3:1 marcador movimento fetal, componente 4:c/ cintas, outros componentes:c/ impressora integrada, adicionais:c/ memória interna.
	
	4
	
	4

	39
	Unidade
	304895
	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL
	3 (três) canais, atualizável, que proporcione diagnóstico rápido e preciso e possibilite o armazenamento de exames na memória em formato digital, permitindo a transferência para computadores. baixo peso, estrutura compacta e bateria com autonomia para, no mínimo, 3 horas e 200 exames. display de cristal líquido que permita a exibição contínua das informações do paciente e exame. comunicação wireless com pc permitindo a transferência de exames do eletrocardiógrafo para o computador através de interface infravermelho. deve ser provido de software que possibilite visualizar, editar e laudar o exame em computador podendo ainda exportar os exames para pdf. características principais: (1) modos de operação automático, manual e pré programado; (2) impressão em formato multicanal em papel 60mm: 1, 2, 2+r (dii longo) e 3 canais; (3) display de lcd; (4) teclado alfanumérico; (5) papel em rolo ou z-fold; (6) alimentação dupla: rede ac 110/220v e baterias internas recarregáveis com capacidade para 200 exames; (7) armazenamento do último exame, permitindo cópias adicionais; (8) impressão da data, hora, ajustes do eletrocardiógrafo e informações relativas aos exames opcionais; (9) memória para 20 exames completos; (10) detecção e análise de arritmias; (11) análise da variabilidade da frequência cardíaca; (12) digitalização do ecg e arquivamento em pc; (13) transferência em tempo real para o pc, com análise interpretativa.
	68
	13
	–
	81

	40
	Unidade
	378095
	EQUIPAMENTO PARA TESTE EMISSÃO OTOACÚSTICA
	Adicionais: Filtros Digitais, Bandas Programáveis (2,3,4 Bandas) Módulo: Triagem Auditiva Neonatal, Estímulo Transiente Outros Componentes: Lcd, Resposta Por Frequência, Memória 300 Exames Composição: Baterias Recarregáveis, Software Instalação, Olivas
Acessórios: Conexão Impressão Wireless Ou Usb, Com Computador
	36
	9
	–
	45

	41
	Unidade
	276457
	DOPPLER VENOSO PORTÁTIL
	Modelo portátil, utilizado no diagnóstico e monitorização de pulsações de difícil percepção e baixa pressão sanguínea. Possibilita diagnóstico de trombose venosa profunda, localização de vasos para cateterização. Tomada do I.T.B. índice Tornozelo/Braquial, para verificação de doença vascular periférica, auxiliando em diversas cirurgias vasculares. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária tanto para o médico quanto ao paciente. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Registro ANVISA.
	4
	8
	–
	12

	42
	Unidade
	433856
	DETECTOR FETAL DE MESA
	Com Display Digital, Detector de batimentos cardíacos fetais, com display digital, indicador(es) sonoro e digital de frequência cardíaca, com controle (s) de volume e sensibilidade, escala de 50 à 220 Bpm. Acompanha: Transdutor 2,25 Mhz, suporte para a fixação do Transdutor – Tubo de Gel e Manual. Alimentação: Bivolt. Dimensões aproximadas: 10 x 18 x26 cm e peso de aprox. de 1.400 gramas
	75
	–
	–
	75

	43
	Unidade
	433841
	DETECTOR FETAL PORTÁTIL
	Ciclagem entre 6.000 a 60.000; Frequência entre 2,0 a 2,25 MHz; Display com contador numérico digital; faixa de medida do BCF entre 50 a 240 bpm; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Compartimento para bateria na parte traseira; Bateria de 9 v alcalina; Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v); Dimensões mínimas: (L X P X A) 100 X 33 X 130 mm; Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento.
	40
	12
	–
	52

	44
	Unidade
	373743
	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10 M3
	Carrinho Transporte - Material: Aço - Altura: 110 CM - Aplicação: Transporte De Cilindros - Capacidade: 50 L - Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias - Comprimento: 135 CM - Largura: 42 CM - Características Adicionais: Rodas Dianteria: 6" E Traseira: 3" - Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada
	35
	–
	–
	35

	45
	Unidade
	391237
	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 1 M3
	Carrinho Transporte - Material: Tubo Aço - Aplicação: Transporte De Cilindros - Quantidade Rodas: 2 - Características Adicionais: Cilindro 7 L(1m3)/Passante Em Velcro/Rodas Maciça - Tratamento Superficial: Pintura Epóxi
	35
	17
	–
	52

	46
	Unidade
	380906
	CARRO DE CURATIVOS
	Totalmente em aço inoxidável, com balde e bacia com suporte e rodas de aproximadamente 3″, acabamento polido, dimensões aproximadas: 0,75 X 0,45X 0,80. Obs.: incluso balde e bacia em inox. Balde inox de no mínimo: 5000 ml, bacia inox de no mínimo: 32 cm-3100ml.
	35
	13
	–
	48

	47
	Unidade
	600251
	CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS
	Equipamento específico para conservação de imunobiológicos, tipo vertical. capacidade para 120 litros. sistema de comando digital microprocessado, operando na faixa de temperatura entre +2°c a +8°c, em chapas de aço inoxidável. interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto com sistema especial de deslizantes gavetas (04 a 06) construídas totalmente em aço inoxidável. sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída no gabinete interno dotado de gavetas em aço inoxidável e luz interna. Sistemas de alarmes de temperatura alta e baixa, falta de energia elétrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregáveis para funcionamento da parte elétrica durante queda de energia. sistema de refrigeração livre de cfc, dispondo de controlador de temperatura com indicador visual e alarme audiovisual. Funcionamento em 110 volts com estabilizador compatível. Sistema de emergência para falta de energia elétrica com autonomia de funcionamento de no mínimo 24 horas. deve possibilitar total controle e segurança dos produtos armazenados por longos períodos sem energia elétrica comercial. Sistema de discadora à distância para falta de energia elétrica comercial. Registrador gráfico de temperatura contínua de 7 dias. saída serial / data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gráficos por computador. Porta de vidro com sistema antiembaçante, com vedação de borracha e fechamento magnético. equipada com sistema de rodízios com freio diagonal. gavetas ou prateleiras adicionais em aço inoxidável.
	11
	–
	–
	11

	48
	Unidade
	Não localizado
	ELETROCAUTÉRIO (BISTURI ELÉTRICO)
	Aparelho utilizado na maioria dos procedimentos cirúrgicos com a finalidade de coagular, dissecar, cortar e fulgurar os tecidos biológicos; Bisturi eletrônico microprocessado com potência mínima de 300W, com recursos que permita proteger o paciente contra queimaduras. Deve apresentar painel a prova de líquidos. Deve possuir no mínimo as funções monopolar e bipolar.
	
	15
	
	15



No que se refere ao quantitativo a ser contratado, foi utilizado como base, o levantamento dos Equipamentos Médico-Hospitalares das Unidades de Saúde da Atenção Básica e Especializada do Município de Maricá, disponível no inventário, que foi realizado no final do ano de 2022. Também foram utilizados os dados atualizados informados pelas Superintendências de Atenção Primária à Saúde, Atenção Especial e Atenção Psicossocial, no que tange o quantitativo, com o objetivo de obter a quantidade necessária para garantir que as equipes envolvidas tenham condições para desempenhar suas funções com qualidade.

Maricá, 30 de agosto de 2023.


Responsável Técnico,                                                          De acordo,



	
Douglas de Souza Bertoldo
Mat. 3.300.321
Assessor Especial

	
Claudia Rogéria de Lima Souza
Mat. 3.300.005
Diretora de Atenção à Saúde
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